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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
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ДП – документарная проверка
ВО – визуальная оценка
РБ – радиационная безопасность
ЭД – эксплуатационная документация
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ВВЕДЕНИЕ
 
Методика оценки «Контроль безопасности и технического состояния 

оборудования кабинетов инструментальной, лучевой диагностики и лучевой 
терапии медицинских организаций» разработана на основе международных и 
национальных стандартов, а также методических указаний, санитарных правил и 
нормативов и других документов, содержащих требования к кабинетам в меди-
цинских организациях.

Контроль эксплуатационных параметров, технические испытания или 
контроль состояние оборудования для диагностики проводятся при вводе        
аппаратов в эксплуатацию, а также периодически в течение срока эксплуатации. 
Контроль эксплуатационных параметров, технические испытания или контроль 
состояние оборудования для диагностики имеют существенное значение с точ-
ки зрения безопасности персонала и пациентов, качества изображения для     
последующей диагностики. Своевременное выявление нарушений и отклонений 
позволяет также провести настройку или ремонт оборудования, что повлияет на 
качество диагностики и его срок службы.

В данной методике оценки выделены основные эксплуатационные пара-
метры различных типов рентгеновских аппаратов, МРТ, аппаратов для лучевой 
терапии, УЗИ, аппаратов для функциональной диагностики, указаны ссылки на 
нормативы и методы проведения измерений.

Методика оценки предназначена для использования органа инспекции 
ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», осуществляющего проверку отделений медицинских         
организаций с находящимся там оборудованием.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
«КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ, 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Общие положения

1. Методика оценки включает в себя 14 разделов, сформированных на 
основе единых требований, и содержит группы критериев, оформленных в фор-
мате чек-листов и позволяющих проводить инспекции, экспертизы, аудиты по 
следующим объектам:

 – Рентгеновские аппараты:
• дентальный РА;
• панорамные РА (ортопантомографы), стоматологические КТ;
• маммографические РА;
• диагностические, палатные РА и флюорографы;
• хирургические РА (С-дуги);
• ангиографы;
• КТ;
• остеоденситометры.

 – МРТ.
 – Аппараты УЗИ.
 – Аппараты для лучевой терапии:

• медицинские линейные ускорители электронов;
• аппараты для дистанционной гамма-терапии;
• рентгенотерапевтические аппараты.
2. Экспертиза проводится экспертами Органа инспекции посредством 

документарных и/или выездных проверок.
3. Чек-лист содержит параметры оценки и ссылки на нормативные доку-

менты, устанавливающие показатели параметров оценки (критерии оценки), их 
значимость, а также правила сбора информации.

4. Индикаторы оценки проставляются в оценочных листах – количе-
ствен-ные и качественные показатели. Для системы контроля качества и безо-
пасности используется двоичная система оценки:

• «ДА» или «V» или «1» – наличие, соответствие, правильное выполнение 
и т.д.
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• «НЕТ» или «X» или «0» – отсутствие, несоответствие, неправильное вы-
полнение, незнание и т.д.

5. Эксперт проверяет соответствие измеренных, определенных и оце-
ненных аккредитованной испытательной лабораторией характеристик требова-
ниям нормативных документов. Параметры оценки по методике и правила сбо-
ра информации приведены в таблице 1. 

Итоговая оценка результатов проверки представлена в разделе                     
«Заключение». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все показатели, указанные в данной методике оценки, являются обяза-
тельными нормативными требованиями для оценки безопасности обустройства 
кабинета медицинской организации независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности. При проведении экспертизы по данной мето-
дике медицинская организация должна соответствовать всем пунктам раздела 
методики оценки в зависимости от того, какие отделения или кабинеты проверя-
ются. Результатом экспертизы является экспертное заключении о соответствии 
или несоответствии объекта инспекции требованиям действующих норматив-
ных документов.
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